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摘要
貧血是一種常見的健康問題，全球約有20億人患有貧血症，而黃疸是臨床醫師判斷肝功能是否變差的重要指標，全球約有5億人患有肝功能異常問題。過往，黃疸或貧血可透過就診抽血來診斷，近年來，由於Covid-19影響以及數位醫療遠距醫療的興起，就眼睛的量測，如何研製出可以辨識結膜蒼白與鞏膜發黃的程度，對貧血與黃疸進行非侵入性的專業評估，將對於病患有很大的助益。雖目前國外已有一些文獻探討，但多為閉鎖性研究，也尚未有適合國人的資料集來訓練相關AI神經網路模型。因此，本計畫擬結合AI神經網路模型開發貧血與黃疸偵測技術，包含環境光校正演算法、影像校正演算法、拍照自動辨識功能、貧血與黃疸估測模型，將其整合到現今社會幾乎人手一支的智慧型手機中，期能藉由簡明扼要的APP介面，讓使用者一目瞭然患者現階段的黃疸與貧血數值。
關鍵詞：行動醫療、類神經網路、環境光校正、影像校正演算法。

1. [bookmark: _Ref40473779]前言
本計畫擬研製之貧血與黃疸偵測技術將整合到現今社會幾乎人手一支的智慧型手機中，藉由簡明扼要的介面，可以一目瞭然患者現階段的黃疸與貧血數值。我們擬製作行動醫療APP，藉由類神經網路，結合智慧型手機，可以使用非侵入式的方法讓貧血再進一步變嚴重之前，又或者是黃疸能夠早期的偵測，更早提醒患者接受進一步的治療，達到在家就可以即時監測的照護模式，且透過環境光演算法的校正，得到精確的量測結果，推廣遠距醫療相關的應用，在未來可行性中，也可以擴增更多可以透過影像得知生理狀況的不同病理狀況。

2. 研究目的
鑑於社會大眾對於行動醫療App裝置之期待，以及現今類神經網路於分類識別應用已蓬勃發展，本計畫以黃疸、貧血為出發點，在本計畫中，擬利用手機相機結合類神經網路辨識技術，研討與開發黃疸、貧血量測手機應用程式，以解決侵入式抽血方法量測帶來的困擾，並實現遠距醫療。
3. 研究方法
3.1 3.1 IRB
	如何採集大量且具多樣性的資料是相當重要的課題，目前本實驗室已與國內的兩家醫院展開合作，初步實行IRB試驗進行數據採集，目前對於眼睛影像與黃疸貧血量測數據收集已有一些初步心得，讓本計畫有了一個良好的開始。除了進入洗腎室，我們也在新國民醫院的健檢中心製作招募受測者的海報，收集多樣化數據以利未來蒐集數據時能夠保持資料的平衡性與多樣性。透過IRB計畫(人體試驗委員會)與雙和醫院的盧柏文醫師合作，約取得了300名的受試者資料，分別拍攝了其左右眼的照片以及全身照片(以確認環境光源)，經過嚴格的資料篩選(剔除沒有拍攝到眼瞼的部分，因為眼瞼是判斷貧血與否的依據，也剔除沒拍攝到眼白的部分，因為眼白是判斷黃疸與否的依據)，我們最終擁有約1000張適合用於我們專題的照片。我們將資料分成800張的訓練集以及200的驗證集。

3.2 Unet 影像切割
	Unet模型在少量數據下也能表現出色，這對於我們專題中有限的資料數量非常適合。UNet使用Transpose convolution進行上採樣，下圖為呈現U型的UNet架構(補圖)，左側為執行Down sampling的傳統捲積，右側即為Transpose convolution，負責把影像Up sampling到原輸入尺寸。為了僅保留眼瞼和眼白的部分，使用800張的訓練集進行訓練(影像兩張一組，一張原圖(圖a)，一張標記出想辨識的區域(圖b)，影像大小為256*256，分別訓練標記眼瞼部分與眼白部分。而Unet輸出我們稱為mask(只有0和1的二元影像)，mask大小與原圖相同，所以與原圖做影像相乘後即可裁切出眼瞼和眼白。

[image: 一張含有 特寫, 管風琴, 皮膚, 睫毛 的圖片
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[bookmark: _Hlk147403563]圖 1 原圖與標記法
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圖 2 訓練結果遮罩(Mask)及輸出結果

3.3 Deep White Balance白平衡方法
	研讀各種文獻後，選擇了「Deep White-Balance Editing」為了處理的問題的關鍵是影像取得不到原始的Raw圖，所以難以進行正確的白平衡，提出了一個DNN模型用來處理白平衡錯誤的RGB影像，也能讓使用者自由編輯RGB影像白平衡設定。以此篇論文裡的白平衡模型(以PyTorch架構)作為我們此專題白平衡的基準，除了原本論文提供的資料集(同影像兩張一組，一張經過白平衡，一張給予不同色溫)，還加入800張的眼睛訓練集影像，可以更加符合我們使用的場景。
3.4 預測方法
	貧血判別是基於眼瞼顏色，偏紅則血色素濃度較高，貧血機率較低，而偏粉紅或白則血色素濃度較低，貧血機率較高，所以我們透過眼瞼顏色與血色素回歸預測，判別血色素濃度，具體方法如下：
	讀取裁切後只有眼瞼的照片，並分成R、G、B三個通道，光學中當R、G、B三個色彩的數值相同時，會是白光(但會因為光強度在影像上不會純白，當光強度偏低，可能會是偏灰色)，當R通道的數值相對於G、B通道的數值偏高，則會越來越偏紅色，反之，當R通道的數值與G、B通道的數值相差不多，則會越來越偏灰或是粉紅色，所以R通道的數值與G、B通道的數值差異應會與血色素正相關。透過Python，我們可以計算出一張眼瞼每個像素點的



由於影像可能存在反光問題，會影響「眼瞼影像與血紅素關係式」的準確性，所以必須去除，我們使用HSV色彩空間來篩選飽和度（S，當飽和度過低時，色彩偏灰）和明度（V，當明度過高時，色彩偏亮），所以當飽和度偏低且明度邊高時，在影像上的表現是白色反光的，所以將飽和度過低且明度偏高的像素點去除，不列入黃疸貧血判斷，從而提高預測的準確性(約可以提高5~10%的準確率)。去除影像反光像素點的C_RmGB，並取其中位數〖Md〗_RmGB，並將各組影像與其〖Md〗_RmGB做多項式回歸，冪次為三，將此多項式做為「眼瞼影像與血紅素關係式」，將驗證集透過套入關係式中，得到相對應的血紅素值，低於我們設定的閥值(12gm/dL)則判斷為貧血，與透過侵入式檢驗判斷的貧血做比較，正確率為七成以上。
3.5 在手機App運行AI模型API
要將白平衡模型和Unet模型在手機App上運行，我們透過Python Flask在AWS(Amazon Web Services)上架設輕量級的後端web API，再透過手機App串接API，來達成在手機運行AI模型的要求，具體方式如下：
3.5.1API建構：
HTTP POST：透過HTTP POST上傳手機APP端的影像，經過
白平衡、Unet模型以及貧血預測演算法，將會得到相對應的血色素濃度。
HTTP GET：return的數值即是相對應的血紅素值，回傳數值給手機後，最後由App判斷是否低於閥值。以下是架構圖。
[image: 一張含有 文字, 圖表, 圖畫, 寫生 的圖片
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3.5.2 API上線：
使用AWS(Amazon Web Services)中EC2(雲端虛擬機)建立執行個體，需要建立記憶體大一點的執行個體(太小導致很多Python套件無法安裝而無法運行AI模型)，本專題使用t3.large類型。且建立時要設定安全群組，使手機API可以連線，否則手機API無法成功執行。最後開啟執行個體，上傳模型以及執行前面a部分完成的API程式碼即完成API架構與上線。
且透過Web API可將使用者的資料再訓練Unet、白平衡模型以及修正預測黃疸貧血演算法，產生更準確的預測，也可及時提供最新版本的AI與演算法。
3.6 APP
使用Andriod studio透過dart語言開發手機App，主要功能有拍攝眼部照片、上傳拍攝照片AWS(Amazon Web Services)的Web api並回傳黃疸貧血預測值、紀錄黃疸貧血預測值。而連接API的方式為使用Flutter函式庫中的Dio，為保障數據的安全性，使用HTTPS協議上傳手機拍攝影像到AWS Web API並使用HTTP GET回傳模型預測的血色素濃度，最後經由閥值判斷是否貧血與黃疸之嚴重程度。App的操作流程如下：用戶可以通過App拍攝眼部照片。這些照片會被上傳到AWS的Web API，API會使用模型進行預測，並將預測結果以HTTP GET的方式返回給App。在App內，我們使用閥值判斷這些預測值，以確定是否存在貧血或黃疸，並評估其嚴重程度。
App的操作流程如下：用戶可以通過App拍攝眼部照片。這些照片會被上傳到AWS的Web API，API會使用模型進行預測，並將預測結果以HTTP GET的方式返回給App。在App內，我們使用閥值判斷這些預測值，以確定是否存在貧血或黃疸，並評估其嚴重程度。
4. 結論

4.1 圖表及公式
[bookmark: _Hlk147404499]圖形、表格及公式請依先後次序標號，標號請用半型阿拉伯數字，並將圖說撰寫於圖形下方置中，表格說明撰寫於表格上方置中。所附圖表請務必清晰並註明正確來源。以下圖 1為圖形及圖形說明之範例。表 1為表格及表格說明之範例。
圖形、表格及公式的書寫，中英文皆可，請選用標楷體之中文字型及Times New Roman之英文字型，點數為10點，粗體字型。
章節標題為粗體字型，點數為12點，作者資料點數為11點，圖表說明請用粗體字型，點數為10點，其餘論文內容及參考文獻為標準體字型，點數為10點。
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[bookmark: _Ref40473269][bookmark: _Hlk147403556]圖 1 中華民國民生電子學會
4.2 [bookmark: _Ref40473716]邊界設定
文章格式請以A4紙格式撰寫，每一頁請用兩欄格式，行距使用單行間距，上下及左右邊界留白各2.5cm，欄寬7.75cm，兩欄間距0.5cm。最後一頁內容請平均置於兩欄中。 
[bookmark: _Ref40473466]表 1 邊界設定格式
	邊界留白(cm)
	欄寬
(cm)
	欄距
(cm)

	上
	下
	左
	右
	
	

	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	7.75
	0.5
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